
Die GENIUSadapter von Komet Medical sind Hilfsmittel zur validierten Reinigung. 
Sie machen das Reinigungsergebnis der GENIUS Shaver Blades wiederholbar und jederzeit 
überprüfbar. Unsere wiederverwendbaren GENIUS Shaver Blades, deren Design auf eine 
Wiederaufbereitung abgestimmt ist – also keine Spülschatten besitzen –, können somit 
sicher aufbereitet werden. Die Validierung wurde von der Fa. SMP GmbH durchgeführt und 
bestätigt.

Laut Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV §4, Abs. 2) ist der Betreiber dazu 
verpfl ichtet, validierte Verfahren für die Aufbereitung von Instrumenten anzuwenden. 
Mit diesem Hilfs mittel ist dies künftig möglich. Der Aufbereiter hat die Wahl, das von uns 
zur Verfügung gestellte validierte Verfahren mit den angegebenen Parametern zu nutzen 
(www.kometme dical.de) oder die GENIUSadapter für eine eigene Validierung einzusetzen. 
Die validierte Reinigung der GENIUS Shaver Blades ist nur mit den GENIUS adaptern möglich! 

Komet Medical – gehen Sie auf Nummer „Sicher“!

Validierte Reinigung von 
GENIUS Shaver Blades.

GENIUSadapter



Lupe, 
8-fach

Sichtkontrolle; 
evtl. Lupe, 
8-fach

Funktionstest: 
Das Außenrohr des Shaver 
Blades wird auf das Innenrohr  
einge rastet und mit dem Finger 
in Rotation versetzt.

Prüfung

Verunreinigungen

Materialbruch oder Beschädigungen
an Innen- oder Außenklingen

Auffälliger oder verborgener Metallabrieb: 
das Instrument ist stumpf.

Korrosionsrückstände sind einer Sonderreinigung zu 
unte r ziehen. Zu weit fortgeschrittene Korrosion (z. B. 
Loch korro  sion), so dass die Bruchfestigkeit nicht mehr 
gewährleistet ist, führt in jedem Fall zur Entsorgung.

Schwere Rotation: der vibrationsfreie Lauf oder 
das ordnungsgemäße Einspannen in den Antrieb 
ist nicht mehr gewährleistet. 
Es muss festgestellt werden, ob die Reinigung 
nicht erfolgreich war (=> Nachreinigung) oder 
ob Verbie gungen vorliegen ( => Entsorgung).

Defekte

Sauberkeit

Oberfläche

Form und 
Funktion

 �  Nicht sauber �

 �  Einwandfrei �

 �  Materialbruch �

 �  Einwandfrei �

 �  Metallabrieb �

 �  Einwandfrei �

 �  Korrosion �

 �  Einwandfrei �

 �  Schwerfälliges  �
     Rotieren

 �  Einwandfrei �

Protokoll

Am Ende jeder Reinigung und Desinfektion muss eine 
Sichtkontrolle und Funktionsprüfung durchgeführt wer-
den, um sicherzustellen, dass die Instrumente makro-
skopisch sauber sind und beschädigte Instrumente 
entsorgt werden, bevor sie den Aufbereitungskreislauf 
(siehe Rückseite) weiter durchlaufen. 

Folgende Merkmale entscheiden, ob ein Instrument 
weitergegeben wird zur 

 ■  Verpackung      
 ■  Nachreinigung       
 ■  Entsorgung    

*  Komet Medical GENIUS Shaver Blades sind für die 
Wiederverwendung geeignet. Daher ist Sorgfalt 
im Umgang mit den Instrumenten während des Ein-
satzes und der Aufbereitung besonders wichtig. 
Die Shaver Blades sollten ohne Druck und mit der 
optimalen Drehzahl betrieben werden. 

Auch zum Download auf 
www.kometmedical.de!

Checkliste

 ■  Nachreinigung

 

 ■  Entsorgung

 

 ■  Entsorgung

 

 ■  Sonderreinigung

 ■  Entsorgung

 

 ■  Nachreinigung

 ■  Entsorgung

 

Maßnahmen

 Wenn alle Kriterien als „einwandfrei“ beurteilt werden, ist das Instrument bereit für die Sterilisation 
 und kann daher in Sterifolie oder -kassetten verpackt werden. Um die Gleitfähigkeit der GENIUS Shaver 
 Blades zu erhalten, sollte vorher ein geeignetes Pflegeöl auf die Innenklinge aufgetragen werden.

bei      �  ■  Verpackung/Sterilisation
 

Checkliste ZSVA - GENIUS Shaver Blades*

Bestellnummern
GE 9001.DY – Dyonics kompatibel
GE 9101.LI – Linvatec kompatibel
GE 9201.AC – Aesculap kompatibel
GE 9301.ST – Stryker kompatibel

Vorbehandlung
T

T

unsteril angelieferte 
Instrumente

Entsorgung steriler 
Einwegprodukte

Nachreinigung

Entsorgung

steril angelieferte 
Instrumente

Nutzung

Lagerung

Reinigung / 
Desinfektion

Sterilisation

Trocknung
Kontrolle

Verpackung
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GENIUS.
Rund um die GENIUS Shaver Blades.
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Die GENIUSadapter sind Bestandteil des „Rundum-Pakets“ 
für GENIUS Shaver Blades von Komet Medical. Für jeden 
essentiellen Prozessschritt im Aufbereitungskreislauf wird 
ein Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, um die schonende 
und gesetzeskonforme Aufbereitung zu begünstigen. 

Nach dem Einsatz der GENIUSadapter im Reinigungs- und Desinfek-
tionsgerät, können die Instrumente auf Basis einer Checkliste, die 
im Internet unter www.kometmedical.de abrufbar ist, kontrolliert 
werden. Die Checkliste gibt Hinweis auf die abzuprüfenden Kriterien 
und gibt Unterstützung bei der Entscheidung zur Entsorgung, Nach-
reinigung oder erneuten Einsatz des Instrumentariums.

Anschließend sollten die GENIUS Shaver Blades in der GENIUSbox 
verpackt werden, um die sensiblen Instrumente vor äußerlichen 
Einflüssen während der Sterilisation und Lagerung zu schützen. 

 

Unter Einbeziehung der angegebenen Hilfsmittel in den Aufberei-
tungskreislauf ist davon auszugehen, dass die GENIUS Shaver 
Blades für den Gebrauch wieder einwandfrei zur Verfügung stehen!


